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На сегодняшний день многоканальные газоразрядные детекторы почти полностью вытеснены 
полупроводниковыми детектирующими системами, считающимися наиболее перспективными в силу их 
высокого быстродействия, высокого контрастного разрешения и возможности создавать устройства, 
обладающие очень большим пространственным разрешением. Однако существует ряд задач, при которых 
требования к системе детектирования не столь высоки, и газоразрядные многоканальные детекторы 
соответствуют им в полной мере. Выгода использования газоразрядных координаточувствительных систем 
заключается в простоте их изготовления, низкой стоимости и, соответственно, возможности создания 
детекторов большого размера. В Томском политехническом университете на базе многоканального 
газоразрядного детектора ПРИЗ-1536 [1] был создан прототип для томографической визуализации с 
субмиллиметровым пространственным разрешением [2,3]. Установка позволяет получать, как проекционные 
двухмерные изображения исследуемых образцов, так и томографические данные об их внутренней структуре. 
Данная установка была модернизирована путем замены источника излучения на трубку MXR-451HP/11 [4]. 
Целью работы являлось исследование свойств томографических изображений, полученных на 
модернизированной установке. Обработка изображений посредством специализированного программного 
обеспечения позволила оценить контрастное разрешение полученных данных, пространственное разрешение 
установки и осуществить калибровку данных, позволяющую определять значения индексов Хаунсфилда 
элементов исследуемых образцов. Полученные результаты демонстрируют пригодность используемого 
многоканального газоразрядного детектора ПРИЗ-1536 для получения томографических изображений с 
субмиллиметровых пространственным разрешением. 
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